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Urgeno k odbéru kapilami |

krve, k pouziti spolecné s
jednorazovymi lancetami. - —— -
o Urcené na odber kapilamej

krvi. PouZiva sa spolu s
jednorazovymi lancetami.
* Wyrdb przeznaczony do ‘
pobierania krwi wiosniczkowej

do uzytku wraz z

jednorazowymi lancetami.

Odbérové zafizeni MicroLer®Next

se pouziva spolu s kompatibilnimi lancetami k odbéru kapilarni krve ze
Spicky prstdi nebo z dlané pro testovani hladiny glukdzy v krvi. Odbérové
zafizeni MicroLer Next je urceno pro jednoho pacienta. Odbérové zafizeni
neni uréeno pro novorozence. * Odberové zariadenie MicroLeT®NexT sa
pouziva na odber kapildrnej krvi z bruska prsta alebo z dlane na

- obsahuje malé ¢asti, které
mohou v pripadé nahodného
spolknuti zpsobit uduseni.
* VYSTRAHA: Uchovévajte

balenie obsahuje maleé Casti,

meranie hladiny glukdzy v krvi pomocou iinych lanciet.

Odberové zariadenie MicroLer NexT je urSené na pouzitie len u jedného ~ SPowodowac uduszenie.

pacienta. Odberové zariadenie nie je urcené pre novorodencov.
 Nakiuwacz MicroLer®Nex jest przeznaczony do pobierania krwi
wiosniczkowej z opuszka palca lub dioni w celu zbadania stezenia
glukozy we krwi z uzyciem zgodnych lancetéw. Naktuwacz MicroLer Next
jest przeznaczony do uzytku wytacznie przez jednego pacjenta.
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= Funkce vyjmuti lancety snizuje riziko mozného zranéni pfi likvidaci pouZitych lancet. W godz. 0d 9.00 do 17.00.
 Funkcia odstrénenia lancety znizuje riziko zranenia pri odstrafiovani pouzitych lanciet. infolinia@diabetes.ascensia.pl
5  Funkcja usuwania lancetu zmniejsza mozliwos¢ wystapienia urazu przy usuwaniu
zuzytych lancetéw.
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Vyrobeno v Polsku.
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Jednoduché a
pohodiné testovani
Jednoduché a

plynulé testovanie
Proste, bezproblemowe
badanie

5 zetelnych drovni
nastaveni hloubky

5 jednoznaénych nastaveni
hibok vpichu

5 glebokosci naklucia

Koncovka s pojistkou
Bezpecnostny koncovy uzaver
Koricowka z blokada
zabezpieczajaca

Jednoduché vysunuti lancety
Jednoduché vysunutie lancety
Proste usuwanie lancetu
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0dbérové zafizeni ® Odberové
zariadenie ® Naktuwacz

@ Pouziti s pohodinymi
lancetami MicroLer®

potazenymi silikonem.

&P Pouzivajte s lancetami
MicroLer® potiahnutymi
silikénom.

@ Do stosowania z lancetami
MicroLer® pokrytymi

silikonowg powtoka.

90010263

1 ks odbérového zafizeni
MicroLeT®Next

5 ks sterilnich lancet
MicroLer® potazenych
silikonem

1 odberové zariadenie
MicroLer®Next

5 sterilnych lanciet
MicroLer® potiahnutych
makkym silikonom

1 Nakluwacz
MicroLer®Next

5 sterylnych lancetw
MicroLer® pokrytych
migkka silikonowa powtoka

Lanceta MicroLer®/
Lanceta MicroLer®/

Ascensia Diabetes Care Italy S.r.|
Via Varesina, 162

Vyrobené v Polsku.
Wyprodukowane w Polsce.
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