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Urgeno k odbéru kapilami |
- obsahuje malé ¢asti, které

krve, k pouziti spolecné s
jednorézovymi lancetami. - —+ — — -
© Urcené na odber kapildrmej mohou v pfipadé ndhodného

krvi. Pouziva sa spolu s ] spolknuti zplisobit uduseni.
jednorazovymi lancetami. * VYSTRAHA: Uchovévajte
© Wyrdb przeznaczony do ‘ mimo dosahu deti. Toto
pobierania krwi wiosniczkowej balenie obsahuje malé Gasti,
do uzytu wraz z ktoré by mohli sposobit
jednorazowymi lancetami. udusenie pri nahodnom
Odbérové zafizeni MicroLer®Nex prehitnuti. |
se pouziva spolu s kompatibilnimi lancetami k odbéru Kapilémi krve ze ® OSTRZEZE“,'E: .
3picky prstii nebo z dlané pro testovani hladiny glukozy v krvi. Odbérové Przechowywac w migjscu
zafizeni MicroLer Next je urceno pro jednoho pacienta. Odbérové zafizeni Niedostepnym dia dzieci.
neni urEeno pro novorozence. » Odberové zariadenie MicroLer®Next sa - Opakowanie zawiera mate
pouziva na odber kapilérnej krvi z bruska prsta alebo z diane na elementy, ktére moga by¢
meranie hladiny glukézy v krvi pomocou jlnych lanciet. pr o potkniete i
Odberové zariadenie MicroLer Next je urcené na pouZitie len u jedného spowodowac uduszenie.
pacienta. Odberové zariadenie nie je urcené pre novorodencov.
 Nakiuwacz MicroLer®Nex jest przeznaczony do pobierania krwi
wiosniczkowej z opuszka palca lub dioni w celu zbadania stezenia
glukozy we krwi z uzyciem zgodnych lancetéw. Naktuwacz MicroLer Next
jest przeznaczony do uzytku wytacznie przez jednego pacjenta.
nie jest do i 0

Funkce vyjmuti lancety sniZuje riziko mozného zranéni pfi likvidaci pouZitych lancet.
* Funkcia odstranenia lancety znizuje riziko zranenia pri odstrariovani pouzitych lanciet.
* Funkcja usuwania lancetu zmniejsza mozliwos¢ wystapienia urazu przy usuwaniu
zuzytych lancetow.
Cely postup vyhledejte v piibalové informaci uvnitf baleni. ® Kompletny postup
merania njdete v pribalovom letaku vo vndtri balenia. ® Pelny opis procedury zawiera
ulotka dot do I
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4052 Basel, Switzerland

Ascensia Diabetes Care Italy S.r.|

Via Varesina, 162
20156 Milano, Italy
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Dovozce a distributor:
PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Novodvorské 1800/136

14200 Praha 4

Ceska republika

Zelend linka: +420 800 111 077
info@promedica-praha.cz

Dovaza a distribuuje:
Bio G, spol. s r.0.
Elektrdrenské 12092
83104 Bratislava
Slovenska republika

Te 4212 4552 6381
E-Mail: biog@biog.sk
www.biog.sk

Importer i dystrybutor:
Ascensia Diabetes Care
Poland Sp. z 0.0.

Aleje Jerozolimskie 142B
02-305 Warszawa

POLSKA

Tel: +48 22 37272 20
Bezptatna infolinia dla pacjer
800999 090

0d poniedziatku do piatku
W godz. od 9.00 do 17.00.
infolinia@diabetes.ascensia.pl

www.diabetes.ascensia.com
Vyrobeno v Polsku.

Vyrobené v Pol'sku.
Wyprodukowane w Polsce.
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Jednoduché a
pohodiné testovani
Jednoduché a

plynulé testovanie
Proste, bezproblemowe
badanie

5 zetelnych drovni
nastaveni hloubky

5 jednoznaénych nastaveni
hibok vpichu

5 glebokosci naklucia

Koncovka s pojistkou
Bezpecnostny koncovy uzaver
Koricowka z blokada
zabezpieczajaca

Jednoduché vysunuti lancety
Jednoduché vysunutie lancety
Proste usuwanie lancetu

1 SOUPRAVA e SUPRAVA'
® ZESTAW

0dbérové zafizeni ® Odberové
zariadenie ® Naktuwacz

@ Pouziti s pohodinymi
lancetami MicroLer®

potazenymi silikonem.

&P Pouzivajte s lancetami
MicroLer® potiahnutymi
silikénom.

@ Do stosowania z lancetami
MicroLer® pokrytymi

silikonowg powtoka.
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1 ks odbérového zafizeni
MicroLeT®Next

5 ks sterilnich lancet
MicroLer® potazenych
silikonem

1 odberové zariadenie
MicroLer®Next

5 sterilnych lanciet
MicroLer® potiahnutych
makkym silikonom

1 Nakluwacz
MicroLer®Next

5 sterylnych lancetw
MicroLer® pokrytych
migkka silikonowa powtoka

Lanceta MicroLer®/
Lanceta MicroLE
Lancet MicroLeT®:

®
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